CEPROCOR f METROLOGIA

Equipamiento Balanzas CEPROCOR

La Unidad Metrolegla es un laboratorio perteneciente a la red supervisada por el Servicio Argentino
de Calibracién y Medicién (INTI/SAC ).

El crigen de la Unidad se remonta a comienzos del ano 2000 conformado como Grupo de Balanza,

teniendo como objetivo el mantenimiento y verificacién de las balanzas instaladas en la sede Santa
Maria de Punilla. El control periddico se pudo llevar a cabo gracias a la adquisicién de pesas de alta

calidad metrolégica.

En la actualidad, en el Ceprocor, se encuentran instaladas mas de 40 balanzas bajo control rutinario
de calibraciones y verificaciones. La mayoria son electrénicas, clasificadas como Tipo | segun la
Organizacién Internacional de Metrologia Legal (OIML). Varias de ellas estdn en funcionamiento
desde mediados de los afios 90 y son de uso compartido por todo el personal técnico del Centro.

Se destaca que se han solicitado pocos servicios técnicos de reparaciones, instalaciones y manten-
imientos de instrumentos de pesaje en los 25 afios de uso que poseen algunas balanzas, Esto es
como resultado, en parte, al control periddico que se ha llevado a cabo (verificacion y mantenimien-
to) a cargo del personal de Metrologia, lo que permitié mantener en buen estado estos instrumen-
tos.

El prezsente informe muestra un resumen de verificaciones de las balanzas ubicadas en las sedes de
Cordoba y Santa Maria, realizadas en los dltimos afos. En las verificaciones se realizan algunas
pruebas simples con pesas calibradas Tipo EZ. Las pruebas consisten en a) un control de rango con
pocas cargas entre la Capacidad Minima y la Capacidad Maxima de la Balanza vy b) la estimacion de
la repetibilidad de la balanza mediante el rango de indicaciones con 5 pesajes. Este control se realiza
a los fines de evaluar el estado de uso y conservacién de cada balanza en el lugar que se encuentra.
La informacién relevada considera las condiciones ambientales en que fueron realizadas las verifica-
ciones. Los datos de temperatura ambiente, presién atmosférica v humedad relativa son de interés
para coordinadores de laboratorios.
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificaciéon de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificaciéon de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza

o Fabricante Modelo N de Serie Ubicacicn Cap. Max{g) d fg) Tipo
003-5-00110 Shimodzu EB4O00H D402000106 PB AC 035 4000 oo I
Presidan Atmosférica Temperatura Humedad Relativa
~ T(C PhPaHG)
Mix 271 _m,a 66,7 e i3 W
Min 180 9227 183 a
,“ w__ﬂ_.._'_l = 45"‘ ,,4&4_ : i e tw "' = . Ll -
Prom 231 9362 456 " L T [ . L B it
5‘? . 2’4 . 84 II'D 3:" i o ;- 3 by Ll % * T % 1 . & = & g, .i' y e 3
CVIi%) 104 09 263 H ooy 5 P - | s 3 P j . w 2 3 ¥ p
Q1 09 9313 347 o Nawa i et 0y BT : . *op" o ® "

MEd 241 9345 479 R P SREF '
Q3 249 9376 533

- an 37 A0 [ 3 ]
E ‘ﬂ' 1 3? H 2 Wy 841 i ] i Wy = 8l H1T e w

Repetibilidad
IE- "E &8 " - - & e - ®
E ki L1 L L] L] - - L LA
- Estado de la balanza:

L3043 - = - - = Bueno
e a0 LI 12

CEPROCOR ® METROLOGIA

* Referencias en ultima paginag




Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacion de la balanza
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Identificacién de la balanza
NuUumero de Inventario (ldentificacién Patrimonial de Ceprocor)

Fabricante
Modelo
MNUumero de Serie

Capacidad Maxima

Resolucion (d)

Clase de Precision (Segun Recomendaciones OIML)
Ubicacién (Ver croguis)

Periodo evaluado

Cantidad de Verificaciones realizadas (n)

Foto de la balanza

Estadisticos de Condiciones Ambientales

Max: Lectura Maxima medida

Min: Lectura Minima medida

R: Rango (Max-Min)

Prom: Promedio de Lecturas medidas

SD: Desvio Estandar Muestras de Lecturas medidas
CV%: Coeficiente de variacién Porcentual de Lecturas medidas
Q1l: Primer cuartil de Lecturas medidas

Med: Mediana de Lecturas medidas

Q3: Tercer cuartil de Lecturas medidas

n: cantidad de Lecturas medidas

Graficos

Repetibilidad

se muestra el desvio estandar muestral de 5 repeticiones con una
carga sobre la balanza.

Condiciones Ambilentales (En horario de trabajo)
Temperatura Ambiente

Presion Atmosférica

Humedad Relativa
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CODIFICACION Y DISTRIBUCION DE LABORATORIOS
/SALAS DE APOYO CEPROCOR
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PLANTA SUBSUELD ALA NORTE PLANTA SUBSUELO ALA, PLANTA SUBSUELO ALA SUR
(PS AN) CENTRAL ([PS AC) (PS AS)
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CODIFICACION Y DISTRIBUCION DE LABORATORIOS

/SALAS DE APOYO CEPROCOR
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PLANTA BAJA ALA NORTE
(PB AN)

016 Lab Metrologia
015 Lak. Alimentos
014 Lab. Alimentos
012 Lab. U. Tec. Quimica

PLANTA BAJA ALA CENTRAL
(PB AC)

035 Sala Balanzacs

PLANTA BAJA ALA SUR
(PB AS)

039 Laboratorio
038 Lab.U, Espectroguimica
037 Lab.UTecnolog, Quim.




CODIFICACION Y DISTRIBUCION DE LABORATORIOS
/SALAS DE APOYO CEPROCOR
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PLANTA1® PISO ALA PLANTAT® PISO ALA SUR
NORTE (P1 AN) (P1 AS)
105 Lab.U Tec. Quimica 125 Lab. Biociencias

128 Lab. Biociencias
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